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Scopo:

valutare il ruolo di un sistema di supporto decisionale computer-assistito(S-Detect) nella

caratterizzazione ecografica delle lesioni focali mammarie (LFM) in accordo con i criteri BIRADS.

 

Materiali e metodi:

300 LFM (dimensioni: 2.6 –47.2 mm) in 255 pazienti sono state classificate secondo il lessico

ecografico BI-RADS senza e con l’ausilio di S-Detect (RS80A, Samsung, Seoul, Korea),

prospettivamente da due radiologi esperti in consenso, e retrospettivamente, da due

specializzandi in Radiologia, al tempo 0 e dopo tre mesi. La biopsia eco-guidata per le LFM

classificate BI-RADS 4 o 5 e il follow-up ecografico sino a 24 mesi per le LFM classificate BIRADS

3 hanno costituito lo standard di riferimento.

Risultati:

120/300 (40%) LFM erano maligne, 178/300 (59.3%) benigne e 2/300 (0.7%) erano B3. La

valutazione degli esperti ha mostrato valori di Sensibilità, Specificità, VPP e VPN superiori con

l’impiego di S-Detect (97.5%, 86.5%, 83.2%, 98.1%) rispetto alla valutazione iniziale(91.8%,

81.5%, 77.2%, 93.6%) (p>0.05) come confermato dall’analisi delle curve ROC (0.95 con e 0.92

senza [p=0.0735]). Un’area under the ROC curve significativamente maggiore è stata

riscontata per lo Specializzando #1 (0.85 senza e 0.88 con S-Detect [p=0.0067]) e per lo

Specializzando#2 (0.83 senza e 0.87 con S-Detect [p=0.0302]). La concordanza intraoperatore

(k score) è migliorata con S-Detect da 0.69 a 0.78 per lo Specializzando #1 e da 0.69

a 0.81 per lo Specializzando#2. La concordanza inter-operatore è migliorata con S-Detect da

0.67 a 0.7 (al tempo 0) e da 0.63 a 0.77 (dopo tre mesi).

Conclusioni:

S-Detect è uno strumento efficace per la classificazione delle LFM secondo il lessico BI-RADS

ecografico, sia per i radiologi esperti sia, in particolare, per i radiologi in formazione



nell'ambito dell'imaging senologico.
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Immagini:

FIG.1. Carcinoma duttale infiltrante. Sinistra: immagine ecografica di una lesione di 7 mm con margini inizialmente giudicati come circoscritti (freccia). Destra: con S-
Detect (contorno in verde) i margini sono stati classificati come microlobulati e la lesione è stata riclassificata da BI-RADS 3 a BI-RADS 4

FIG 2. Fibroadenoma pericanalicolare. Sinistra: l'immagine ecografia mostra una lesione di 9 mm con margini inizialemnte valutati come parzialmente indefiniti.
Destra: con S-Detect i margini sono stati giudicati circoscritti e la lesione è stata riclassificata correttamente da BI-RADS 4 a BI-RADS3.



FIG 3. Carcinoma Mucinoso. Sinistra: l'immagine ecografica mostra una lesione di 15 mm a margin inizialmente valutati come microlobulati (freccia). Destra: con S-
Detect i margini sono stati classificati come circoscritti e la lesione è stata erroneamente riclassificata da BI-RADS 4a a BI-RADS 3.


